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Solução de Limpeza  
Para o Analisador de Hematologia Blood 5P 
 

FINALIDADE: 
Reagente utilizado na limpeza de todos os componentes em contato com amostras no 

analisador Blood 5P. Destina-se para remover regularmente os resíduos de células, 

proteínas do sangue no instrumento para evitar a precipitação de proteínas na agulha 

de amostragem, tubo, câmara de contagem e prolongar a vida útil da máquina e 

garantir a precisão do teste. Somente para diagnóstico de uso in vitro.  
 

PRINCÍPIO DO TESTE: 

Este produto é um oxidante e desinfetante altamente eficaz que pode remover 

rapidamente os resíduos e bactérias do sistema de detecção. 
 

IDENTIFICAÇÃO: 

CLEAN – Solução de Limpeza 

Hipoclorito de Sódio <5,0% 

 

PRECAUÇÕES: 
• Não inalar. Em caso de inalação, procurar imediatamente um médico. Evitar contato 

com a pele ou com os olhos. Em caso de contato com a pele, lavar a área afetada 

com água em abundância imediatamente. Em caso de contato com os olhos, lavar 

a área afetada com água em abundância imediatamente e consultar um médico. 

• Usar o CLEAN antes da data de expiração. 

• Se o produto estiver congelado (parcial ou completamente), descongelar 

completamente, aqueçer até à temperatura ambiente e homogeneizar bem, 

invertendo-o suavemente. Verificar os resultados em segundo plano antes de 

analisar as amostras do paciente. 

• Descartar os reagentes, resíduos e consumíveis de acordo com as regulamentações 
governamentais. 

• O resultado do teste pode não ser confiável se: 

- O reagente estiver vencido ou inválido. 

- Reagente estiver contaminado com poeira do ar. 
- A amostra não é processada corretamente. 

- O reagente estiver misturado ou usado com reagentes de terceiros. 

• Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis 

em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi 
realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em 

consideração a atual informação de registro. 

 

PREPARO DO REAGENTE E ESTABILIDADE: 
O reagente é pronto para uso e estável até o vencimento da data de validade quando 

armazenado entre 2 – 30ºC, protegido de luz direta. Se armazenado entre 15 – 30°C, 

a validade do reagente aberto é de 30 dias.  

 

TRANSPORTE: 
Não existem condições especiais para o transporte do produto. 

 

PROCEDIMENTO DE TESTE: 

Para a instalação correta do CLEAN, ler as instruções detalhadas no Manual de 

Operação do equipamento.  
 

CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE 

Este produto deve ser um líquido transparente incolor, sem precipitação, grânulos ou 

flóculos. Valores de branco: WBC ≤0,2×109/L, RBC ≤0,02×1012/L, HGB ≤1g/L, PLT 

≤10×109/L. 
 

APRESENTAÇÃO: 

REF. COMPONENTE APRESENTAÇÃO 

73400 CLEAN 1 x 50 mL 

 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS: 

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: 

Telefone: 31-3067-6400   E-mail: invitroms@invitro.com.br 

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO 
PRODUTO. 

 

Produzido e Distribuído por In Vitro Diagnóstica Ltda, Rua Cromita, 278,  

Distrito Industrial Itabira/MG. CEP: 35903-053. Telefone: 31-3067-6400    
E-mail: invitroms@invitro.com.br  

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463 

Nº de Notificação M.S. 10303460542   Classe de Risco: I 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO: 

 

 
Data limite de utilização (primeiro dia do mês) 

 

 

 
Limites de temperatura (conservar entre 2 – 30ºC)  

 

 

 
Número do Catálogo 

 

 

 
Consultar Instrução de Uso 

 

 

 
Número do lote 

 

 

 
Produto para Diagnóstico In Vitro 

 

 
Data de Fabricação 

 

 
Mantenha longe da luz solar 

 

 
Não reutilize 
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