Immunoglobulin IgA Direct
System Reagent for HumaStar 600

METODO:
Turbidimétrico

FINALIDADE:
Reagentes para determinagdo quantitativa de imunoglobulina IgA em soro humano,
no Humastar 600. Somente para uso diagnéstico in vitro.

FUNDAMENTO:

As imunoglobulinas na amostra ou no calibrador causam aglutinagdo com o antisoro
especifico anti-humano da imunoglobulina do reagente. A extensdo da aglutinagdo é
proporcional a concentragdo da imunoglobulina na amostra e pode ser medida por
turbidimetria.

SIGNIFICADO CLINICO:

As imunoglobulinas sdo a parte mais importante do sistema imune humoral do
organismo. De interesse clinico sdo as deficiéncias de imunoglobulinas e também o
aumento de seus niveis. As deficiéncias de imunoglobulinas sdo encontradas em
defeitos imunes como a sindrome da deficiéncia de anticorpos (ADS),
hipogamaglobulinemia transitéria, sindrome nefrética, queimaduras e infecgdes.
Niveis aumentados sdo encontrados em infecgOes, hepatites, cirrose hepatica e
doengas induzidas pelo alcool.

IDENTIFICAGAO E ARMAZENAMENTO:

Conservar entre 2 e 8°C.

1 x 43 mL - Diluente IgA (R1)

Azida sdédica 0,05%
-1x 21,6 mL - Tamp3o IgA (R2)

Tampéo Tris (pH 7,2) 300 mmol/L
Polietileno Glicol 6000 8,5%

A -1 x 21,6 mL - Antisoro IgA (R3)

Tampéo Tris (pH 7,5) 25 mmol/L
I1gG anti-humana (cabra) 1,2 g/L

PREPARO DOS REAGENTES:
Os reagentes estdo prontos para uso e devem ser colocados diretamente no
analisador.

ESTABILIDADE:

Os reagentes sdo estaveis até a data de validade impressa no rétulo, quando
armazenados entre 2 e 8°C. Depois de abertos, os reagentes, armazenados on
board permanecem estaveis por no minimo 28 dias com uso do Chimney no .
(e} depois de aberto é estavel até a data de validade quando armazenado
entre 2 e 8°C. Evitar contaminagdo. Ndo congelar.

TRANSPORTE:

O transporte do kit deve ser feito pela rota mais direta evitando-se as chegadas nos
finais de semana e feriados no local de destino. O kit ndo é afetado pelo transporte
desde que seja entregue ao destinatario no periodo maximo de 7 dias e em uma
temperatura de até 37°C.

TERMOS E CONDICOES DE GARANTIA:
O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como descrito
acima e em sua embalagem original.

PRECAUGOES:

Os cuidados habituais_de seguranga devem ser aplicados na manipulagéo do
reagente. O reagente contém azida sédica. N&o ingerir ou aspirar. Evitar
contato com a pele e mucosa;

Como ndo se pode assegurar que amostras bioldgicas e soros controle ndo
transmitem infecgBes, recomenda-se manusea-los de acordo com as instrugbes de
biosseguranga;

Todo material contaminado com amostras dos pacientes ou padrdo do kit deve ser
inativado por autoclavagdo (60 min a 120°C) ou por imersdo em solugdo de
hipoclorito de sédio a 10% por no minimo 60 minutos;

Para o descarte seguro dos reagentes e materiais bioldgicos, sugerimos utilizar as
regulamentagBes normativas locais, estaduais ou federais para a preservagdo
ambiental.

Recomenda-se o uso da solugdo para alta performance dos testes
turbidimétricos. A solugdo ontem NaOH que é irritante. Em caso de contato com a
pele ou mucosa, lavar imediatamente com agua em abundancia.

Recomenda-se o uso do Chimney no frasco de [AS-A| para aumentar a estabilidade
do reagente. Inserir o Chimney no frasco de [AS-A| logo ap6s a primeira abertura.
Evitar contaminagdo.

Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, s&o
aceitdveis em comparagdo aos beneficios proporcionados pelo uso. A analise de
risco foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada a data final e levando
em consideragdo a atual informagdo de registro.

AMOSTRA:

Soro. Estabilidade: 7 dias entre 2 e 8°C ou 2 dias entre 15 e 20°C. O transporte da
amostra bioldgica, quando necessario, deve ser feito pela rota mais direta e evitando
sua chegada nos finais de semana e feriados no local de destino. A amostra bioldgica
deve ser acondicionada em recipiente hermeticamente fechado, em seguida
embalada de forma a manté-la em temperatura recomendada (-20°C) desde o
remetente até a entrega ao destinatario. Esta amostra deve ser identificada com o
simbolo de amostra biolégica.

INTERFERENCIAS:

Nenhuma interferéncia significativa foi observada em bilirrubina até 60mg/dL,
hemoglobina até 100m mg/dL, intralipide até 1000 mg/dL e acido ascorbico até 20
mg/dL.

MATERIAL NECESSARIO E NAO FORNECIDO:
e Cuvette Clean [C-CLEAN| (ref. 16663/20); IgG, IgA, IgM Calibrator Set, Calibrator
1-5 |CAL1-5| (ref. 11504); Turbidos (ref. 13010; Chimney (ref. 16661/01)

PROCEDIMENTOS:

O Immunoglobulin IgA Direct System Reagent for Humastar 600 é especifico para o
analisador automatico HumaStar 600. Este é um equipamento fechado, pré-
programado para este reagente. A programacgdo ndo pode ser alterada e possui as
definigbes para volume de amostra, volume de reagentes, tempo de incubagéo,
parametros de validagdo, calibragdo, controle de qualidade, linearidade,
estabilidade, etc.

CALIBRACAO:
Antes da primeira bateria de testes é necesséria a realizagdo de uma calibragéo (6
pontos). Para calibragdo deve ser usado o de acordo com o procedimento
mostrado na instrugdo de uso do . O valor de calibragdo especifico esta
impresso no rétulo do e deve ser inserido no aparelho.
Recomenda-se a verificagdo da validade da calibragdo antes de cada corrida.
A recalibragdo deve ser realizada:

- Sempre que os controles se encontrarem fora da faixa;

- Depois da troca de lote de reagente;

- De acordo com o solicitado no controle de qualidade interno;

- Mensalmente.

VALORES DE REFERENCIA:

Adultos: 70 - 400 mg/dL ou 0,7-4,0 g/L

Recém nascido: IgA 0-2.20 mg/dL ou 0-0,022 g/L.

Esta faixa é fornecida apenas como orientagdo. Cada laboratério deve estabelecer
seus proprios valores de referéncia.

CONTROLE DE QUALIDADE:

Para o controle de qualidade use o material recomendado em “material necessario e
ndo fornecido” ou outro material controle que possua valores para o método deste
sistema. Os intervalos e limites do controle devem ser adaptados para as
necessidades do laboratério. Os valores obtidos devem ficar dentro dos limites
estabelecidos. Cada laboratério devera estabelecer medidas corretivas que serdo
seguidas se os valores encontrarem-se fora destes limites.

REPETIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE:

Média de Concentragdo Reprodutibilidade Repetibilidade
(mg/dL) DP (mg/dL) | % CV | DP (mg/dL) | % CV
134 2,116 1,58 1,786 1,33
231 2,922 1,27 1,705 0,74
375 5,538 1,48 4,883 1,30
SENSIBILIDADE:

O limite de detecg&o é de 5,50 mg/dL.

LINEARIDADE:
A linearidade é de 5,5-600 mg/dL ou 0,55-6,0 g/L
Né&o foi observado nenhum efeito prozona até 1200 mg/dL

COMPARAGAO DOS METODOS - EXATIDAO:

O kit Immunoglobulin IgA Direct System Reagent for Humastar 600 foi comparado
contra o mesmo lote de reagente analisado em um equipamento de referéncia
(Olympus 400). Soros controle assim como amostras de pacientes (excedentes de
um laboratério clinico local) foram usados na comparagdo (N = 54). Os resultados
foram avaliados pela analise do componente principal. O critério de aceitag&o foi r >
0.95. A regressao linear obtida pode ser descrita como se segue:

r= 0,998
Y = 0,993 X + 12
Xmédia= 228 mg/dL
Ymédia = 239 mg/dL

Ambos os métodos mostraram uma boa concordéncia e nenhum desvio significativo
foi observado em nenhuma das amostras.

APRESENTACAO:
N° CAT REAGENTE N TESTES
DIL-A
11501600 250

DEPARTAMENTO DE SERVICOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dlvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: 08005919186 E-mail: invitroms@invitro.com.br

N.© DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE VIDE ROTULO DO
PRODUTO.
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SIGNIFICADO DOS SIMBOLOS UTILIZADOS NOS ROTULOS DO PRODUTO

W O conteldo é suficiente para <n> testes
E Data limite de utilizagdo

,{ Limite de temperatura (conservar a)

Numero do Catélogo
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Consultar Instrugéo de Uso
Numero do lote
Produto Diagnostico In Vitro

Data de Fabricagdo
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