CONJ U NTO D E co NTRO LES H bAlC SIGNIFICADO DOS SIMBOLOS UTILIZADOS NOS ROTULOS DO PRODUTO

Data limite de utilizagdo

FINALIDADE:
Sangue controle com valor normal e anormal para o controle de qualidade do kit
HbA1lc. Somente para diagndstico de uso in vitro.

Limite de temperatura (conservar a)

~ Numero do Catdlogo
IDENTIFICACAO E ARMAZENAMENTO:

Consultar Instrugdo de Uso
Conservar entre 2 a 8 °C.

CBN - Sangue Controle Normal: Extrato de sangue humano liofilizado de 0 Nimero do lote
doadores saudaveis, com a quantidade de HbAlc ajustada para a concentragdo
desejada; NaN3 < 0,1%. Produto Diagnéstico In Vitro
CBA - Sangue Controle Anormal. Extrato de sangue humano liofilizado de
doadores saudaveis, com a quantidade de HbAlc ajustada para a concentragdo
desejada; NaNs3 < 0,1%.

Data de Fabricagéo

‘E!@l'\lﬂ

O valor de cada controle se encontra no rétulo dos frascos. Estes valores
variam de lote a lote.

PREPARO DOS CONTROLES:

Dissolver o liofilizado do frasco CBN/CBA com exatamente 0,5 mL de agua
destilada ou deionizada. Homogeneizar gentilmente por 10 minutos evitando a
formagdo de espuma.

ESTABILIDADE:

Os controles sdo estdveis até a data de validade impressa no rétulo, quando ndo
abertos e armazenados entre 2 a 8°C.

Apos a reconstituigdo, os controles sdo estaveis por 4 semanas quando armazenados
entre 2-8°C devidamente fechados e se a contaminagdo é evitada. Tampar o frasco
imediatamente apds o uso.

TRANSPORTE:

O transporte do kit deve ser feito pela rota mais direta evitando-se as chegadas nos
finais de semana e feriados no local de destino. O kit ndo é afetado pelo transporte
desde que seja entregue ao destinatario no periodo maximo de 7 dias e em uma
temperatura de até 37°C.

TERMOS E CONDICOES DE GARANTIA:
O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como descrito
acima e em sua embalagem original.

RASTREABILIDADE:
Os valores do CBN/CBA s&o referenciados ao método IFCC.
O calculo dos resultados de acordo com SI segue a férmula:

IFCC [mmol/mol Hb] = (10,93 x HbA1c[%] (NGSP)) - 23,5
Formula de conversédo para valores HbA1c[%] (NGSP):
(HbA1c [mmol/mol Hb] (IFCC) x 0,0915) + 2,15

PRECAUGOES:

e Cada unidade doadora de sangue humano utilizado no preparo do STD foi testada
e se encontrou negativa para a presenga de anticorpos HIV-1/2; HCV e HBsAg.
Apesar de terem sido utilizados testes validados com alto grau de confiabilidade,
nenhum deles pode assegurar que produtos que contenham derivados de fluidos
humanos sejam incapazes de provocar doengas. Portanto, os cuidados habituais de
biosseguranga devem ser aplicados na manipulagéo desse produto. Para o descarte
seguro dos reagentes e materiais bioldgicos, sugere-se utilizar as regulamentagdes
normativas locais, estaduais ou federais para a preservagdo ambiental.

e Como ndo se pode assegurar que amostras bioldgicas e soros controle néo
transmitem infecgbes, recomenda-se manusea-los de acordo com as instrugbes de
biosseguranga.

e Para o descarte seguro dos reagentes e materiais bioldgicos, sugerimos utilizar as
regulamentagdes normativas locais, estaduais ou federais para a preservagdo
ambiental.

e Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, sdo
aceitaveis em comparagdo aos beneficios proporcionados pelo uso. A analise de risco
foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada a data final e levando em
consideragdo a atual informagé&o de registro.

METODO DE ANALISE:
Seguir os procedimentos descritos na Instrugdo de Uso do kit HbA1c% Liquidirect.

APRESENTACAO:
Cat. Reagente Volume
CBA 1x0,5mL
107751 CBN 1x0,5mL

DEPARTAMENTO DE SERVICOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dlvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: 08005919186 e-mail: invitroms@invitro.com.br

No DO LOTE, DATA DE FABRICAGAO, DATA DE VALIDADE VIDE ROTULO DO
PRODUTO.

Produzido e Distribuido por In Vitro Diagnoéstica Ltda

Rua Cromita, 278, Distrito Industrial - Itabira/MG. CEP: 35903-053
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